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I Amerikanska media har förekommit uppgifter om att St Mary’s sjukhus i Tuscon, Arizona informerat om vissa risker till smittoöverföring på några av sjukhusets dialysmaskiner under perioden 4 januari till 25 mars 1999.  Vid behandlingarna har använts dialysmaskiner som inte är tillverkade av Althin Medical, och dialysslangar tillverkade av japanska Nipro som distribueras i USA av Althin Medical’s amerikanska dotterbolag.  Hittills har inget fall av smitto�överföring konstaterats och sjukhuset och dess experter bedömer risken för smittoöverföring som mycket låg.





Althin Medical’s amerikanska dotterbolag tillsammans med den japanska tillverkaren samarbetar med St Mary’s sjukhus, FDA och andra amerikanska institutioner för att utreda inträffade händelser.





Orsakerna till händelsen kan vara mångfaldiga.  Det amerikanska sättet att dialysera med korta tider och höga blodflöden kräver mer hand�havande och övervakning, oberoende av vilka dialysprodukter som används, än de långsammare och längre dialysbehandlingar som bedrivs utanför USA.





I Sverige och övriga Europa distribuerar Althin Medical slangar tillverkade i Europa.       
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För ytterligare information vänligen kontakta Otto Svensson på 0457-75947 
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